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1. Introducción 
n  Etileno es un regulador de crecimiento, 
sintetizado por frutas y hortalizas, además de 
otros productos naturales y sintéticos. 

n  Tiene efecto en el metabolismo de frutas y 
hortalizas, lo que se traduce en el 
aceleramiento de procesos de maduración y 
senescencia, e incide en la perecibilidad de 
estos productos (frutos climatéricos).



2. Descripción de servicio de análisis de etileno 

Etapas en la entrega del servicio: 
2.1 Contactar al área Cuarentenaria de FDF 
(dmartinez@fdf.cl), quienes les harán llegar 
un protocolo del servicio



2. Descripción de servicio de análisis de etileno 

2.2. Se fija día para visita (con fecha, hora y 
tiempo en que requerirán el servicio). 

2.3. Medición de etileno. 
Equipos cromatógrafos portátiles Photovac 
10s plus. Para la entrega del servicio se 
cumplen normas de calidad previamente 
establecidas.



2. Descripción de servicio de análisis de etileno 

2.4. Entrega de la información 
A través de una clave de acceso, el cliente 
entra a Pág. Web (www.fdf.cl) y podrá tener 
acceso a sus mediciones en forma 
actualizada.



4. Entrega de la información



4. Entrega de la información



4. Entrega de la información



4. Entrega de la información



MEDICIÓN DE ETILENO 

n  ¿Cómo se mide etileno? 
A través de una técnica de la química 
analítica, como es la cromatografía, que tiene 
múltiples aplicaciones dando origen al 
desarrollo de diferentes tipos de 
cromatografía: líquida alta presión HPLC, 
papel, iónica, gas/líquida, etc.



MEDICIÓN DE ETILENO 

n  Propiedades físico/químicas del etileno: 
­  Punto de ebullición: ­103º C. 
­  Solubilidad en agua: Desconocida. 
­  Potencial de ionización: 10.52 eV. 
­  Estado físico a 20º C: Gaseoso. 
­  Peso molecular: 28



Esquema funcionamiento de un 
cromatógrafo de gases 

MUESTRA 

INJECTOR 
COLUMNA  ANALÍTICA  DETECTOR 

GAS CARRIER



Equipo Photovac 10s Plus



Tarjeta cargadora de Sofware



Columna analítica con horno



Detector PID



PROCESO CROMATOGRÁFICO



Sistema de válvulas y precolumna



Sistema de válvulas y precolumna



Proceso de detección



Certificado de calidad servicio etileno 

El  servicio  de  análisis  de  etileno  cámaras,  que  FDF  ofrece  al 
mercado, es un servicio que cumple con un estricto procedimiento 
de  calidad  en  cada  etapa  del  proceso  de  entrega  del  servicio. 
Dichas etapas son: 

1)  Verificación en la calibración del equipo, lo que se realiza 
utilizando  patrones  certificados,  a  diferentes 
concentraciones: 10 ppb, 100 ppb y 5 ppm. Lo anterior se 
realiza a diario. 

2)  En  caso  de  ser  necesario,  lo  que  se  evalúa  de  acuerdo  a 
parámetros  establecidos,  se  procede  a  calibrar  el  equipo, 
para lo cual se emplean los mismos patrones mencionados 
anteriormente. 

3)  Toma  de  muestra.  Lo  que  se  realiza  de  acuerdo  a 
protocolos establecidos. 

4)  Análisis  de  la  muestra.  Lo  que  se  realiza  de  acuerdo  a 
protocolos establecidos. 

5)  Emisión de informe de análisis de etileno. 
6)  Entrega de informe a cliente.


